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Witoszczowa, dnia 12 marca 2021 roku

Znak DOAT: 36/03/2021

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na modernizacje oraz
przebudowe Oddziatu Chirurgii Ogélnej i Oddziatu Rehabilitacji w pomieszczeniach Zespotu
Opieki Zdrowotnej we Wtoszczowie — Szpitala Powiatowego im. Jana Pawta Il

Znak sprawy: 29/12/2020

Pytanienr1

Prosimy o udostepnienie schematéw rozdzielnic na Oddziat Rehabilitacji.
Odpowiedz: Schematy w zatgczeniu.

Pytanie nr 2

Prosze o doprecyzowanie odpowiedzi.

W odpowiedzi na pytanie nr 31 Zamawiajacy odpowiada: "Zrédto prézni i sprezonego
powietrza nie sg przedmiotem zamodwienia". Prosze zatem o informacje czy rozprezalnia tlenu
jest przedmiotem zamowienia, bo nie jest ujeta w projekcie i przedmiarze gazéw medycznych.
Wykonawca z tak nie jasng odpowiedzig nie wie czy wyceniac ,czy tez nie wyceniac rozprezalni
tlenu, tym bardziej ze nie wiadomo jakie parametry jej zatozyc.

Prosze zatem o jasne okreslenie czy rozprezalnia tlenu jest przedmiotem zamowienia?

Odpowiedz: Rozprezania tlenu nie jest przedmiotem zamodwienia podczas wykonania
modernizacji nalezy wykorzystac istniejgca.

Pytanie nr 3

Jezeli rozprezalnia tlenu jest do wyceny to prosimy o podanie parametréow technicznych
uwzgledniajacych wielko$¢ zapotrzebowani i ilos¢ baterii butlowych jakie nalezy przyjac¢ do
wyceny.

Odpowiedz: Rozprezania tlenu nie jest przedmiotem zamoéwienia podczas wykonania
modernizacji nalezy wykorzystac istniejgca.

Pytanie nr 4

W odpowiedzi na pytanie nr 30 Zamawiajgcy odpowiada ,ze nalezy przyjg¢ wysokosc pionow
19 m ( w projekcie sg 3 piony do wykonania) oraz ze nalezy sie wpig¢ do gtéwnych magistrali
w centralnej czesci budynku w piwnicy. wg naszych obliczen, doprowadzenie tlenu, spr. pow.
i prézni do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego wraz z wykonaniem 3 piondw to jest
ok. 500 m. Czy Zamawiajacy potwierdza ,ze faktycznie taka dtugos¢ bedzie potrzebna, zeby
zejs¢ 3 pionami w dot i wpigc sie do piwnicy w centralnej czesci budynku?

Odpowiedz: W zwigzku z wykonaniem nowej instalacji tlenowej na terenie ZOZ, w ofercie
nie nalezy ujmowac wpiecia do gtéwnych magistrali.
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Pytanie nr5

W odpowiedzi na pytanie nr 34 Zamawiajgcy odpowiada ze nie wymaga tablic poboru gazéw
medycznych. W zwigzku z tym, ze zaréwno na oddziale rehabilitacji, jak i chirurgii wystepuja
gabinety zabiegowe, w ktérych w wiekszosci montuje sie w $cianie punkty poboru gazéow
medycznych , a nie panele nadtdézkowe, prosimy o potwierdzenie ze tylko w gabinetach
zabiegowych nalezy wyceni¢ punkty poboru montowane w Scianie.

Odpowiedz: Tak

Pytanie nr 6

W zwigzku ze zmiang SIWZ oraz z modyfikacja dokumentacji projektowej w celu gruntownego
jej przeanalizowania wnosimy o wydtuzenie terminu sktadania ofert.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode — nowy termin sktadania ofert — 19 marca 2021
roku.

Pytanie nr 7
Czy Zamawiajgcy wymaga dotgczenia do oferty uzupetnionej specyfikacji paneli nadtézkowych
dodanej jako zatgcznik nr 1 do odpowiedzi na pytania z dnia 08.03.2021r.?

Odpowiedz: Tak Zamawiajagcy wymaga zatgczenia do postepowania wypetnionych tabel
SIWZ dotyczacych jednostek medycznych potwierdzajgcych wymagane minimalne
parametry techniczne. Brak tabel lub brak potwierdzenia ktéregokolwiek z parametrow
spowoduje odrzucenie oferty.

Pytanie nr 8

W zwigzku z odpowiedzig na pytanie nr 30, ze nalezy przewidzie¢ pobdr gazow medycznych
znajdujacych sie w centralnej czesci budynku prosimy o okreslenie w ktérym pakiecie - nr 1
czy nr 2 nalezy powyzsze wykonanie uwzglednic.

Odpowiedz: Nalezy uwzgledni¢ w pakiecie nr 2 — Chirurgia.
Pytanie nr 9

Pakiet nr 5
Poz. 5 Wozek zabiegowy- 2 szt.
1. Czy Zamawiajgcy dopusci wozek zabiegowy o wymiarach: dtugos¢ 950 mm, szerokos¢
425 mm, wysoko$¢ 880 mm z zachowaniem pozostatych wymaganych parametréw?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 10

Poz. 10 Parawan medyczny — na kotkach- 2 szt.
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1. Czy Zamawiajacy dopusci parawan medyczny na kétkach o wymiarach: szerokosé
2000mm, wysokos¢ 1650 mm, gtebokos¢ 480 mm z zachowaniem pozostatych wyma-
ganych parametrow?

Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 11
Poz. 11 Krzesto medyczne- 2 szt.

1. Czy Zamawiajgcy dopusci krzesto medyczne z sitownikiem gazowym umozliwiajgcym
regulacje wysokosci w zakresie 600-780 mm, z podstawg o $rednicy 620 mm i $red-
nicy siedziska 340 mm z zachowaniem pozostatych wymaganych parametréw?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 12
Poz. 3 Stot zabiegowy- 2 szt.

1. Czy Zamawiajacy dopusci stot zabiegowy wyposazony w sitownik elektryczny stero-
wany za pomocg pilota noznego o wymiarach opisanych ponizej:
- Dtugosc stotu: 1975 mm
- Szerokos¢ stofu: 550 mm
- Minimalna wysokos¢ blatu: 605 mm
- Maksymalna wysokos¢ blatu: 875 mm
- Regulacja oparcia plecéw od 0° do 80°
- Kat uniesienia siedziska od 0° do 10°
- Kat uniesienia podgtowka 45°
- Przechyt Trendelenburga 10°
- Przechyt anty-Trendelenburga 10°
- Max. dopuszczalne obcigzenie 130 kg
Dodatkowe wyposazenie stotu: uchwyt do podktadéw jednorazowych mocowany do
oparcia plecéw, podpdrka reki, podkolanniki, misa ze stali nierdzewnej, podpora
stopy.
Jednoczesnie informujemy o zachowaniu pozostatych wymaganych parametrow.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza ale nie wymaga.

Tres¢ powyiszych odpowiedzi stanowi zmiane Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia, zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiajgcego i jest wigzaca dla
wszystkich Wykonawcéw bioracych udziat w przedmiotowym postepowaniu.
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